
2. El tramo que se desvincula corresponde a una
parte de la antigua carretera C-810.

Art’culo 2.- Relaci—n planimŽtrica de carrete-
ras.

La relaci—n planimŽtrica de carreteras conteni-
da en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Ca-
narias, en lo que se refiere a la isla de Gran Cana-
ria, queda igualmente afectada por la modificaci—n
contemplada en este Decreto. 

DISPOSICIîN FINAL

ònica.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrar‡ en vigor el d’a siguiente
al de su publicaci—n en el Bolet’n Oficial de Ca-
narias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de di-
ciembre de 2005.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Ad‡n Mart’n Menis.

EL CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES YVIVIENDA,
Antonio çngel Castro Cordobez.

Consejer’a de Sanidad

1737 DECRETO 225/2005, de 13 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que
se regula la utilizaci—n de desfibriladores
semiautom‡ticos externos por los primeros
intervinientes.

La Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Or-
denaci—n Sanitaria de Canarias, atribuye al Servi-
cio Canario de la Salud la asistencia sanitaria de aten-
ci—n primaria, especializada y de urgencia.

Entre las situaciones que demandan una urgen-
te atenci—n sanitaria con riesgo vital, en las que es

posible disminuir la mortalidad con un tratamien-
to r‡pido y eficiente, cabe destacar, por su incidencia,
la patolog’a coronaria aguda. Est‡ reconocido cien-
t’ficamente que la desfibrilaci—n elŽctrica es el œni-
co tratamiento espec’fico en el s’ndrome corona-
rio agudo y, en relaci—n con las arritmias mortales,
en la fibrilaci—n ventricular o en la taquicardia ven-
tricular sin pulso.

El principio de la desfibrilaci—n precoz exige que
la primera persona que llegue al escenario de una
parada cardiaca utilice, en un plazo inferior a cin-
co minutos, un desfibrilador y la aparici—n en el mer-
cado de los desfibriladores semiautom‡ticos ex-
ternos ha permitido, tal y como impulsan las
sociedades cient’ficas, su uso con seguridad y fia-
bilidad por personal no mŽdico ni de enfermer’a,
debidamente cualificado, ya que ante una parada
cardiaca el primer interviniente puede aplicar de for-
ma inmediata sobre el t—rax del paciente uno de aque-
llos dispositivos que le indicar‡ si es necesario o
no el choque de forma inmediata mientras llegan
los equipos de emergencias sanitarias. 

En su virtud, o’dos los sectores afectados y a pro-
puesta de la Consejera de Sanidad, de acuerdo con
el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y
previa deliberaci—n del Gobierno en su reuni—n ce-
lebrada el d’a 13 de diciembre de 2005, 

D I S PO N G O:

Art’culo œnico.-Aprobaci—n del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento por el que se regula
la utilizaci—n de desfibriladores semiautom‡ticos ex-
ternos por los primeros intervinientes cuyo texto se
incluye a continuaci—n.

DISPOSICIîN ADICIONAL

ònica.- Ficheros de datos.

La Direcci—n del Servicio Canario de la Salud
es el —rgano encargado de la gesti—n y actualiza-
ci—n de los ficheros de datos que sean necesarios
para la aplicaci—n del presente Reglamento y que
puedan ser creados en virtud de orden de la Con-
sejer’a competente en materia de sanidad.
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Asimismo, adoptar‡ las medidas tŽcnicas, or-
ganizativas y de gesti—n necesarias para garantizar
la confidencialidad, seguridad e integridad de los
datos, de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa vigente en materia de protecci—n de datos
de car‡cter personal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Cursos de formaci—n.

A los efectos previstos en los art’culos 3 y 6 del
Reglamento, se admitir‡n las certificaciones o acre-
ditaciones de haber realizado los cursos de forma-
ci—n en otras Comunidades Aut—nomas de acuer-
do con su normativa o regulaci—n espec’fica, o los
impartidos en Canarias con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Decreto, siempre que la du-
raci—n y el contenido comprendan los m’nimos es-
tablecidos en el Reglamento y pueda demostrarse
su equivalencia.

Segunda.- Renovaci—n de los cursos.

En todo caso, deber‡n renovarse los cursos pre-
vistos en la Disposici—n Transitoria anterior cuan-
do su fecha de expedici—n sea anterior en m‡s de
dos a–os a la entrada en vigor de este Decreto.

Tercera.- Aparatos instalados.

Las instituciones, centros, entidades o personas
que dispongan en sus instalaciones o domicilios de
desfibriladores semiautom‡ticos con anterioridad
a la entrada en vigor de este Decreto dispondr‡n de
un plazo m‡ximo de seis meses para la cumpli-
mentaci—n de lo previsto en el art’culo 4 del Re-
glamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular de la Consejer’a competente
en materia de sanidad para dictar cuantas disposi-

ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecu-
ci—n del presente Decreto. Espec’ficamente se re-
gular‡ por Orden departamental la actualizaci—n y
modificaci—n de los cursos previstos en el anexo 1
del Reglamento.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrar‡ en vigor el d’a siguiente
al de su publicaci—n en el Bolet’n Oficial de Ca-
narias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de di-
ciembre de 2005.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Ad‡n Mart’n Menis.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

Mar’a del Mar Julios Reyes.

REGLAMENTO POR ELQUE SE REGULALA UTI-
LIZACIîN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMçTICOS
EXTERNOS POR LOS PRIMEROS INTERVINIENTES.

Art’culo 1.- Objeto y ‡mbito de aplicaci—n.

El objeto de este Reglamento es la regulaci—n
de la utilizaci—n de los desfibriladores semiauto-
m‡ticos externos por los primeros intervinientes.

Art’culo 2.- Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento se en-
tiende por:

Desfibrilador semiautom‡tico externo, el pro-
ducto sanitario que cumple la normativa aplica-
ble, capaz de analizar el ritmo cardiaco, identifi-
car las arritmias mortales y aconsejar al operador
la administraci—n de una descarga elŽctrica, con
el fin de restablecer un ritmo cardiaco viable con
altos niveles de seguridad. 
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Primer interviniente, la persona que tiene con-
tacto inicial con el paciente, identifica la situaci—n
de emergencia, alerta a los servicios de emergen-
cia extrahospitalarios e inicia las maniobras de
reanimaci—n en el lugar del suceso. A los efectos
del presente Reglamento no se entienden como pri-
meros intervinientes al personal mŽdico y de en-
fermer’a.

Art’culo 3.- Utilizaci—n de desfibriladores se-
miautom‡ticos externos.

1. S—lo podr‡n utilizar los desfibriladores se-
miautom‡ticos externos las personas acreditadas
para ello en la forma prevista en el presente Re-
glamento.

2. La utilizaci—n de los aparatos de desfibrila-
ci—n semiautom‡tica externos comporta en todo
caso la obligaci—n de contactar lo antes posible con
el servicio de emergencias mŽdicas (Servicio de
Urgencias Canario-SUC) a travŽs del telŽfono
œnico de emergencias 1-1-2, con el fin de garan-
tizar la continuidad asistencial y el control mŽdi-
co sobre la persona afectada.

Art’culo 4.- Comunicaci—n de instalaci—n de des-
fibriladores semiautom‡ticos externos.

1. Los organismos, instituciones y empresas, pœ-
blicas o privadas, o personas que en su domicilio
particular deseen instalar un desfibrilador se-
miautom‡tico externo deber‡n comunicarlo a la Di-
recci—n del Servicio Canario de la Salud, con la
siguiente informaci—n y documentos:

a) Nombre y N.I.F. de la persona f’sica o
representante de la entidad, empresa o estableci-
miento o servicio que disponga del desfibrilador.

b) Descripci—n del lugar concreto donde esta-
r‡ situado el desfibrilador.

c) Marca, modelo, nœmero de serie del desfi-
brilador. Certificado acreditativo del fabricante
de que cumple con toda la normativa aplicable. Nœ-
mero del organismo notificado que ha otorgado el
marcado CE.

d) Nombre y D.N.I. de las personas acredita-
das por la Consejer’a competente en materia de sa-
nidad para utilizarlo, aportando el correspondiente
certificado indicado en este Reglamento.

e) P—liza de seguro de responsabilidad civil
por los da–os que eventualmente pudieran surgir
por la utilizaci—n del desfibrilador.

f) En el caso de domicilios particulares, se
aportar‡, adem‡s, informe de un facultativo es-
pecialista en el que se haga constar la identifica-
ci—n del paciente que se beneficiar’a de su posi-
ble utilizaci—n, as’ como la patolog’a de base que,
con criterios de evidencia, tiene como tratamien-
to espec’fico la desfibrilaci—n elŽctrica.

Cualquier modificaci—n en los datos contenidos
en la anterior documentaci—n deber‡ comunicar-
se a la Direcci—n del Servicio Canario de la Sa-
lud en el plazo de un mes desde que aquŽlla se pro-
duzca y, especialmente, la voluntad de suspender
la utilizaci—n del desfibrilador de que se trate.

Art’culo 5.- Instalaci—n y mantenimiento de los
desfibriladores.

La instalaci—n y mantenimiento de los desfi-
briladores semiautom‡ticos deber‡ cumplir, ade-
m‡s, las siguientes normas:

1. En los organismos, instituciones, empresas
pœblicas o privadas se colocar‡, en lugar visible
y de cara al pœblico, un cartel indicativo de la
existencia y ubicaci—n de un desfibrilador se-
miautom‡tico externo.

2. Tras cada utilizaci—n del desfibrilador, su
responsable deber‡ remitir al Servicio de Urgen-
cias Canario, en las siguientes 24 horas, la hoja
de datos (modelo anexo 2) y el soporte con los re-
gistros elŽctricos que se generen.

3. Las personas, los organismos, instituciones
y empresas pœblicas o privadas que instalen en su
domicilio o centro un desfibrilador semiautom‡-
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tico externo ser‡n los encargados de garantizar su
mantenimiento y conservaci—n, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del equipo, as’ como
de mantener en vigor la p—liza de responsabilidad
civil.

4. La responsabilidad del cumplimiento de lo
previsto en los apartados anteriores corresponde
al titular de la entidad, empresa, establecimiento
o servicio que disponga de un desfibrilador o bien
a la persona en cuyo domicilio se quiera instalar.

Art’culo 6.- Acreditaci—n para la utilizaci—n de
desfibriladores semiautom‡ticos externos.

1. La Consejer’a competente en materia de sa-
nidad, a travŽs de la Escuela de Servicios Sanita-
rios y Sociales de Canarias, acreditar‡ a las per-
sonas que hayan superado los cursos de formaci—n
inicial y continuada en reanimaci—n cardiopul-
monar b‡sica y desfibrilaci—n semiautom‡tica,
previstos en el presente Reglamento, para la uti-
lizaci—n del desfibrilador semiautom‡tico exter-
no.

2. La acreditaci—n tendr‡ un plazo de vigencia
de dos a–os, debiendo ser renovada antes de su ven-
cimiento mediante la superaci—n de la formaci—n
continuada prevista en el anexo 1 de este Regla-
mento. 

3. La no superaci—n o no participaci—n en este
curso de formaci—n continuada, en cada per’odo
bienal correspondiente, dar‡ lugar a la caducidad
de la acreditaci—n. 

Art’culo 7.- Centros de formaci—n.

1. S—lo las entidades pœblicas o privadas acre-
ditadas por la Escuela de Servicios Sanitarios y So-
ciales de Canarias podr‡n impartir el curso de
formaci—n, que tendr‡ la duraci—n y contenidos pre-
vistos en el anexo 1 de este Reglamento.

Cualquier Centro o Instituci—n interesados en
impartir los cursos de formaci—n inicial y conti-
nuada podr‡ solicitar su acreditaci—n a la Escue-
la de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias,
acreditando el cumplimiento de los siguientes re-
quisitos:

a) Contar con una dotaci—n m’nima en material
pedag—gico en cada centro, por cada grupo de
ocho alumnos que deber‡ estar compuesta al me-
nos por un maniqu’ de simulaci—n que permita la
pr‡ctica de maniobras de soporte vital b‡sico, in-
cluyendo la liberaci—n de la v’a aŽrea, la ventila-
ci—n artificial y el masaje cardiaco externo, as’ co-
mo la utilizaci—n del desfibrilador semiautom‡tico
externo; una mascarilla para ventilaci—n; un des-
fibrilador semiautom‡tico externo de formaci—n
debidamente homologado y un juego de c‡nulas
orofar’ngeas de diversos tama–os.

b) Disponer de monitores e instructores con
certificado de capacitaci—n en vigor expedidos
por las entidades y sociedades cient’ficas con
competencia en esta materia.

2. La acreditaci—n de los Centros de Formaci—n
tendr‡ una vigencia bienal, debiendo ser renova-
da en dicho plazo mediante el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los apartados anteriores.
La falta de renovaci—n en plazo determinar‡ la ca-
ducidad de la acreditaci—n para la impartici—n de
los cursos de formaci—n y reciclaje a que se refiere
el presente Reglamento.

Art’culo 8.- Comisi—n de trabajo para el se-
guimiento de la utilizaci—n de desfibriladores se-
miautom‡ticos externos.

Se crea, como comisi—n de trabajo, la de se-
guimiento de la utilizaci—n de desfibriladores se-
miautom‡ticos externos por primeros intervi-
nientes y que tendr‡ las siguientes funciones:

a) Seguimiento y evaluaci—n de la utilizaci—n
de desfibriladores semiautom‡ticos externos por
los primeros intervinientes para lo cual podr‡ so-
licitar informaci—n sobre los registros de las ac-
tuaciones realizadas para su posterior an‡lisis.

b) Comunicaci—n a la autoridad competente de
aquellas incidencias que pudieran dar lugar a la
caducidad de la acreditaci—n. 

c) Elaboraci—n de las l’neas estratŽgicas y prio-
ridades del uso de los desfibriladores semiauto-
m‡ticos externos.
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d) Actualizaci—n y difusi—n de los procedi-
mientos para la buena utilizaci—n de los desfibri-
ladores semiautom‡ticos externos segœn los avan-
ces cient’ficos sobre la materia.

e) Cualesquiera otras funciones que les sean en-
comendadas en relaci—n con el objeto de este Re-
glamento.

La composici—n y funcionamiento de esta Co-
misi—n ser‡ determinada por Orden del titular de
la Consejer’a competente en materia de sanidad.

A N E X O  1

PROGRAMA DE FORMACIîN INICIAL Y CONTI-
NUADA PARA LA CAPACITACIîN DE LA UTILIZA-
CIîN DE LOS DISPOSITIVOS DE DESFIBRILACIîN
SEMIAUTOMçTICA EXTERNA.

A) FORMACIîN INICIAL.

El curso de formaci—n inicial en Reanimaci—n Car-
diopulmonar B‡sica (RCB) y Utilizaci—n del Desfi-
brilador Semiautom‡tico Externo estar‡ basado en
las recomendaciones vigentes elaboradas por la co-
munidad cient’fica internacional encabezada por el Eu-
ropean Resucitation Council (ERC) y por la Ameri-
can Heart Association (AHA) a cuyo efecto se utilizar‡n
manuales y material audiovisual elaborado de acuer-
do con dichas recomendaciones.

A.1) RESUCITACIîN CARDIOPULMONAR BçSICA.

Objetivo: capacitar al alumno para la actuaci—n ini-
cial con medios b‡sicos en caso de parada car-
diorrespiratoria.
Duraci—n: 8 horas.
M—dulo te—rico:
Introducci—n (15 minutos).
Acceso al sistema de emergencias (15 minutos).
Concepto de cadena de supervivencia (30 minu-
tos).
Soporte vital b‡sico (60 minutos).
M—dulo pr‡ctico:
Pr‡cticas de maniobras de soporte vital b‡sico sin
equipo: ventilaci—n boca-boca, masaje cardiaco con
1 y 2 reanimadores (2 horas).
Pr‡cticas de maniobras de soporte vital b‡sico
instrumentalizado: ventilaci—n con mascarilla, c‡-
nulas orofar’ngeas (2 horas).
Desobstrucci—n de la v’a aŽrea (1 hora).
Evaluaci—n del soporte vital b‡sico (1 hora).

A.2) DESFIBRILACIîN SEMIAUT OMçTICA EXTERNA.

Objetivo: capacitar al alumno para la utilizaci—n
de desfibriladores externos semiautom‡ticos en ca-
sos de parada cardiorrespiratoria (PCR).
Duraci—n: 4 horas.
M—dulo te—rico:
Desfibrilador semiautom‡tico externo: funciona-
miento y mantenimiento: 15 minutos.
Secuencia de actuaci—n segœn las recomendacio-
nes del ERC (ComitŽ Europeo de Resucitaci—n)
o de la AHA (American Heart Association): 1 ho-
ra.
Recogida de datos segœn mŽtodo Utstein: 15 mi-
nutos.
M—dulo pr‡ctico:
Pr‡cticas de desfibrilaci—n cardiaca. Normas de se-
guridad y mantenimiento: 15 minutos. 
Simulaci—n de pr‡ctica integrada con diferentes es-
cenarios posibles: 2 horas.
Evaluaci—n de la desfibrilaci—n semiautom‡tica ex-
terna: 15 minutos.

B) FORMACIîN CONTINUADA: RECICLAJE.

El curso de formaci—n continuada estar‡ igual-
mente basado en las recomendaciones vigentes
elaboradas por la comunidad cient’fica internacional
encabezada por el European Resucitation Coun-
cil (ERC) y por la American Heart Association (AHA)
a cuyo efecto se utilizar‡n manuales y material au-
diovisual elaborado de acuerdo con dichas reco-
mendaciones.

Este curso est‡ destinado a todas aquellas perso-
nas que acrediten autorizaci—n y formaci—n pre-
via en RCPB‡sica y Utilizaci—n de Desfibrilador
Semiautom‡tico Externo (DESA).
Objetivo: realizar un reciclaje y afianzamiento de
los conocimientos obtenidos en el curso inicial pa-
ra el uso de desfibriladores semiautom‡ticos ex-
ternos.
Duraci—n: 4 horas.
M—dulo te—rico:
Recordatorio te—rico del soporte vital b‡sico: 30
minutos.
M—dulo pr‡ctico:
Pr‡cticas de soporte vital b‡sico con y sin equi-
po: 90 minutos.
Pr‡cticas de desfibrilaci—n semiautom‡tica exter-
na: 90 minutos.
Evaluaci—n global del curso: 30 minutos.
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